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Catena di misura. 
Le misurazioni a breve termine sono state effettuate con un fonometro integratore LARSON DAVIS Modello 

831 (n. di serie 0099/0104) memoria di 1 Gb, visualizzazione su LCD completo di microfono ad alta sensibilità 

da ½ pollice. Lo strumento è conforme alla Classe I secondo EN 60651/94 e EN 60804/94 come prescritto dal 

D.M. 16/03/1998.  Il calibratore usato è in classe 1 secondo la CEI 29-4 (IEC 942/98). 

 

Figura 1. Fonometro analizzatore utilizzato 

Si è proceduto alla calibratura dello strumento e il risultato è sempre stato conforme ai limiti di legge (scarto 

inferiore a +/- 0.5 dB).  

Estremi dei certificati di taratura delle catene di misura. 

La catena di misura utilizzata è tarata regolarmente ogni 2 anni da un laboratorio SIT autorizzato come 

prescritto.  

In tabella seguente gli estremi dei certificati di taratura. 

Strumento Modello Costruttore Matricola Data 

Certificato 

N. 

Certificato 

Laboratorio 

Analizzatore LD 831 Larson Davis 1626 20/4/2010 5567 Spectra SIT 

n. 163 

Calibratore CAL200 Larson Davis 6432 20/04/2010 5568 Spectra SIT 

n. 163 

 Punti di misura 
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Si sono individuate 6 postazioni di osservazione fonometrica nel territorio comunale di Airuno. 

 

Figura 2. Punti 1, 2, 3 nel centro storico 

 

Figura 3. Punto 4 nel centro abitato a ovest della provinciale, Punto 5 nella zona industriale 

1 

2 

3 

4 

5 
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Figura 4. Punto 6 sul confine a sud con Brivio. 

 

Riportiamo di seguito alcuni schemi riassuntivi dei risultati ottenuti dai rilievi eseguiti.  

In allegato vengono inserite le schede di misura complete con: dati nel tempo, in frequenza e percentili. 

Tenendo conto delle misure eseguite in precedenza dai tecnici Alberto Maria Panzeri e Marco Mosca nel 2004 

per il Piano di Zonizzazione Acustica, adottato il 29 giugno 2007, e le osservazioni ARPA alla documentazione 

relativa alla VAS ed al documento di piano del P.G.T. del comune di Airuno del 15 ottobre 2010 (Prot. N. 

143049/3.1.3. – pratica n. 220/09), sono state eseguite nel giugno 2011 delle misure fonometriche da 15 

minuti ciascuna nei 6 punti sopra citati in tre cicli di osservazione: 

-  12 misure, due per postazione, tra le 14. 17 e le 19.15 del 14 giugno 2011 

-  6 misure tra le 22.12 del 14 giugno e le 00.14 del 15 giugno 2011 

-  6 misure tra le 10.11 e le 12.23 del 15 giugno 2011 

Le condizioni meteo erano favorevoli e rispettavano le richieste del DM 16/3/1998. Non sono mai stati rilevate 

componenti tonali in frequenza né eventi impulsivi in quantità significativa. 

 

6 
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Postazione  1. 

Posizione : Via San Francesco 

Descrizione: Confine nord centro storico – vicino alla chiesa parrocchiale e Hospice ‘Il Nespolo’ 

Sorgenti sonore primarie: traffico veicolare locale  

Sorgenti sonore secondarie:  treni in transito e in fermata in alla stazione, campane, vociare di pedoni 

Distanza carreggiata stradale: 4 m 

Tipo di pavimentazione stradale: acciottolato. 

Data di misura: 14 e 15 giugno 2011 

Numero e durata osservazioni: 3 diurne (103, 109, 121) e 1 notturna (115) – durata 15 minuti 

 

Figura 5. Postazione 1 – Hospice il Nespolo 

Annotazioni:  Nonostante eventi episodici come la presenza di un cantiere edile durante alcune misure, la 

zona si configura in classe II e l’interno dell’Hospice può essere collocato in classe I 

Riassunto valori LAeq e L90 misurati su osservazioni a campione da 15 minuti. 

Postazione Mattina Pomeriggio 1 Pomeriggio 2 Notte 

P1 Laeq 59,2 52,4 53,2 47,1 

P1 L90 47,8 45,6 48,6 44,4 
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Postazione  2. 

Posizione : Via E. Toti 

Descrizione: Centro storico – a sud ingresso secondario azienda Roncari srl – retro scuola media 

Sorgenti sonore primarie: un cantiere edile a 50 metri, poche auto sulla strada che è locale 

Sorgenti sonore secondarie:  traffico sulla provinciale n.72 e strade limitrofe, rumore azienda Roncari, treno 

Distanza carreggiata stradale: 1 m 

Tipo di pavimentazione stradale: asfalto sconnesso. 

Data di misura: 14 e 15 giugno 2011 

Numero e durata osservazioni: 3 diurne (104, 112, 122) e 1 notturna (116) – durata 15 minuti 

 

Figura 6. Postazione P2 

Annotazioni:nonostante sorgenti sonore episodiche come un cantiere edile funzionante, in alcune misure 

risulta che la zona è configurabile in classe II.  La scuola  media è recentemente stata ristrutturata nel rispetto 

delle normative riguardanti i requisiti acustici passivi  

Riassunto valori LAeq e L90 misurati su osservazioni a campione da 15 minuti. 

Postazione Mattina Pomeriggio 1 Pomeriggio 2 Notte 

P2 LAeq 54,7 53,4 51,8 42,6 

P2 L90 50,9 50,2 50,1 42,1 

 



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         

 

 - 9 -

  

Postazione  3. 

Posizione : Via Vittorio Emanuele 

Descrizione: Centro storico – vicino alla scuola elementare 

Sorgenti sonore primarie: traffico locale sulla via Vittorio Emanuele 

Sorgenti sonore secondarie:  traffico sulle strade limitrofe, treno e roggia in lontananza 

Distanza carreggiata stradale: 1,5 m 

Tipo di pavimentazione stradale: asfalto. 

Data di misura: 14 e 15 giugno 2011 

Numero e durata osservazioni: 3 diurne (105, 110, 123) e 1 notturna (117) – durata 15 minuti 

 

Figura 7. Postazione P3 

Annotazioni: la zona è configurabile in classe II, la scuola è inseribile in classe I nel caso si provveda a piccole 

opere di contenimento acustico. 

Riassunto valori LAeq e L90 misurati su osservazioni a campione da 15 minuti. 

Postazione Mattina Pomeriggio 1 Pomeriggio 2 Notte 

P3 LAeq 55,2 52,2 53,7 45,8 

P3 L90 47,6 49,3 46,5 45,8 
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Postazione  4. 

Posizione : Via Postale vecchia – incrocio via Pizzagalli Magno 

Descrizione: Zona residenziale – vicino alla scuola materna 

Sorgenti sonore primarie: traffico locale sulle vie 

Sorgenti sonore secondarie:  traffico sulle strade limitrofe e accesso parcheggio 

Distanza carreggiata stradale: 3 m 

Tipo di pavimentazione stradale: asfalto e autobloccanti in cemento - dosso 

Data di misura: 14 e 15 giugno 2011 

Numero e durata osservazioni: 3 diurne (106, 111, 124) e 1 notturna (118) – durata 15 minuti 

 

Figura 8. Postazione P4 

Annotazioni:  La zona è configurabile in classe II, per la scuola materna si consigliano opere di bonifica 

acustica, si fa notare che è prevista una ricollocazione futura in una zona più silenziosa. 

Riassunto valori LAeq e L90 misurati su osservazioni a campione da 15 minuti. 

Postazione Mattina Pomeriggio 1 Pomeriggio 2 Notte 

P4 LAeq 53,4 53,8 54,7 43,3 

P4 L90 49,6 49,4 49,4 42,9 
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Postazione  5. 

Posizione : Via Fratelli Kennedy interna 

Descrizione: Zona industriale 

Sorgenti sonore primarie: traffico locale sulla via (presenza di automezzi pesanti) e traffico intenso sulla 

direttrice per Brivio SP 56 

Sorgenti sonore secondarie:  rumore aziende 

Distanza carreggiata stradale: 2 m 

Tipo di pavimentazione stradale: asfalto. 

Data di misura: 14 e 15 giugno 2011 

Numero e durata osservazioni: 3 diurne (107, 113, 125) e 1 notturna (119) – durata 15 minuti 

 

Figura 9. Postazione P5 

Annotazioni: il transito di molti camion influenza il clima acustico. La zona si configura come una classe V. 

Riassunto valori LAeq e L90 misurati su osservazioni a campione da 15 minuti. 

Postazione Mattina Pomeriggio 1 Pomeriggio 2 Notte 

P5 LAeq 61,4 62,8 57,8 48,4 

P5 L90 52,7 55,7 49,9 44,8 
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Postazione  6. 

Posizione: sud Località Prada sul confine comunale 

Descrizione: Zona industriale nel comune di Brivio – campi nel comune di Airuno 

Sorgenti sonore primarie: azienda, traffico locale scarso sulla via (presenza camion) 

Sorgenti sonore secondarie:  traffico veicolare sulla provinciale n.72 

Distanza carreggiata stradale: 1 m 

Tipo di pavimentazione stradale: asfalto. 

Data di misura: 14 e 15 giugno 2011 

Numero e durata osservazioni: 3 diurne (108, 114, 126) e 1 notturna (120) – durata 15 minuti 

 

Figura 10. Postazione P6 

Annotazioni: il confine comunale è influenzato dalle emissioni dell’azienda di Brivio che lavora anche su turni 

notturni. Dalle indagini risulta che la zona limitrofa a nord (un campo agricolo) è compatibile con una classe IV 

e la località Prada in classe III. 

Riassunto valori LAeq e L90 misurati su osservazioni a campione da 15 minuti. 

Postazione Mattina Pomeriggio 1 Pomeriggio 2 Notte 

P6 LAeq 59,6 61,7 58,9* 62,1 

P6 L90 52,1 56,8 52,2 58,5 

* Presenza componente tonali 
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 Ulteriori annotazioni. 

Si elencano altre note utili all’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica in funzione delle scelte 

operate dal progetto del Piano di governo del Territorio, delle osservazioni fatte dall’Amministrazione 

Comunale e delle misure svolte sul campo. 

- La ex cava non essendo più utilizzata e ricompresa dalla proposta di PGT in zona edificata può 

essere declassata in classe III. 

- La strada provinciale n.72 essendo molto trafficata viene inserita in classe IV per una fascia di 30 m 

per lato dalla mezzeria.  

- Le scuole (materna, elementare, media) sono state inserite in classe I come richiesto dalla legge; la 

scuola media è già stata ristrutturata secondo specifiche del DPCM 5/12/97. 

- Si è eliminata la zona in classe IV di via Europa portandola in classe III perché le attività produttive ivi 

collocate sono dismesse e l’area (n.8 nel Documento di Piano) viene proposta come Programma 

Integrato di Intervento, trattandosi della trasformazione in residenziale. 

- Si è allargata la zona di classe IV a nord in prossimità della caserma della Guardia di Finanza poiché 

la proposta del Documento di Piano prevede è previsto l’inserimento di una zona industriale. 

- Si è corretta la fascia di pertinenza ferroviaria nella zona a sud dove la ferrovia è stata inserita in 

galleria e sono state adeguate le zone acustiche limitrofe. 

- Sono state corrette alcune zonizzazioni ai confini per adeguarle a quelle dei comuni limitrofi.  

- L’area occupata dall’attività florovivaistica a lato della SP72 a sud del territorio comunale è stata 

giudicata consona alla classe IV in seguito alle misure effettuate. 
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Appendice – schede di misura. 

Postazione 1 – via San Francesco 

 

 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.103 - Min (A) - A

LAeq = 52.4 dB

Annotazioni: 

L1: 65.8 dBA L5: 57.0 dBA

L90: 45.6 dBA L95: 45.4 dBA

L10: 53.5 dBA L50: 46.9 dBA

831_Data.103
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.0 dB 
-17.9 dB 
-17.9 dB 
-18.9 dB 
-15.6 dB 
-1.8 dB 
-4.1 dB 
-0.1 dB 
6.7 dB 
9.7 dB 

14.3 dB 
17.6 dB 

18.7 dB 
20.7 dB 
21.2 dB 
21.1 dB 
22.0 dB 
24.7 dB 
27.4 dB 
27.5 dB 
28.6 dB 
29.6 dB 
30.1 dB 
32.4 dB 

30.8 dB 
31.9 dB 
31.8 dB 
32.5 dB 
32.9 dB 
33.5 dB 
33.7 dB 
33.7 dB 
33.3 dB 
32.9 dB 
32.2 dB 
30.5 dB 

14:17:10

Nome misura: 831_Data.103

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 906.0

Over OBA: 0

14:17 14:18 14:19 14:20 14:21 14:22 14:23 14:24 14:25 14:26 14:27 14:28 14:29 14:30 14:31 14:32 14:33hms

30

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.103 - LAeq

831_Data.103 - LAeq - Running Leq

831_Data.103
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 14:17 906 hms 52.4 dBA

Non Mascherato 14:17 906 hms 52.4 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.109 - Min (A) - A

LAeq = 53.2 dB

Annotazioni: 

L1: 65.3 dBA L5: 57.9 dBA

L90: 48.6 dBA L95: 48.4 dBA

L10: 54.7 dBA L50: 49.6 dBA

831_Data.109
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-16.7 dB 
-17.4 dB 
-21.0 dB 
-16.3 dB 
-6.7 dB 
-1.8 dB 
1.3 dB 
9.0 dB 

13.6 dB 
18.9 dB 
18.2 dB 
16.7 dB 

18.0 dB 
20.3 dB 
18.6 dB 
23.5 dB 
22.5 dB 
24.7 dB 
26.1 dB 
29.9 dB 
31.3 dB 
32.1 dB 
32.7 dB 
33.7 dB 

33.8 dB 
35.4 dB 
35.4 dB 
36.6 dB 
36.8 dB 
37.4 dB 
37.5 dB 
37.6 dB 
37.5 dB 
37.2 dB 
37.7 dB 
34.1 dB 

16:54:16

Nome misura: 831_Data.109

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.9

Over OBA: 0

16:54:1616:55:1616:56:1616:57:1616:58:1616:59:1617:00:1617:01:1617:02:1617:03:1617:04:1617:05:1617:06:1617:07:1617:08:1617:09:1617:10:16hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.109 - LAeq

831_Data.109 - LAeq - Running Leq

831_Data.109
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 16:54:16 900.9 hms 53.2 dBA

Non Mascherato 16:54:16 900.9 hms 53.2 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA

Annotazioni: 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.115 - Min (A) - A

LAeq = 47.1 dB

Annotazioni: 

L1: 60.5 dBA L5: 51.9 dBA

L90: 44.4 dBA L95: 44.4 dBA

L10: 48.9 dBA L50: 44.9 dBA

831_Data.115
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-18.2 dB 
-15.1 dB 
-18.0 dB 
-14.3 dB 
-8.4 dB 
-3.6 dB 
-6.9 dB 
-1.8 dB 
8.0 dB 

12.2 dB 
17.5 dB 

19.5 dB 
14.7 dB 
14.2 dB 
18.9 dB 
19.3 dB 
22.2 dB 
23.8 dB 
26.1 dB 
27.7 dB 
29.2 dB 
30.1 dB 
30.9 dB 

30.3 dB 
31.0 dB 
31.4 dB 
31.9 dB 
32.2 dB 
33.4 dB 
33.3 dB 
33.9 dB 
33.2 dB 
33.0 dB 
32.0 dB 
30.4 dB 

22:12:50

Nome misura: 831_Data.115

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 901.3

Over OBA: 0

22:12:5022:13:5022:14:5022:15:5022:16:5022:17:5022:18:5022:19:5022:20:5022:21:5022:22:5022:23:5022:24:5022:25:5022:26:5022:27:5022:28:50hms

30

40

50

60

70

dBA

831_Data.115 - LAeq

831_Data.115 - LAeq - Running Leq

831_Data.115
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22:12:50 901.3 hms 47.1 dBA

Non Mascherato 22:12:50 901.3 hms 47.1 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.121 - Min (A) - A

LAeq = 59.2 dB

Annotazioni: 

L1: 73.8 dBA L5: 62.5 dBA

L90: 47.8 dBA L95: 47.4 dBA

L10: 56.9 dBA L50: 49.5 dBA

831_Data.121
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-18.2 dB 
-17.4 dB 
-17.0 dB 
-26.7 dB 
-4.2 dB 
0.3 dB 

21.8 dB 
14.9 dB 
16.5 dB 
21.4 dB 
21.7 dB 

21.3 dB 
24.0 dB 
28.6 dB 
25.8 dB 
27.5 dB 
29.6 dB 
29.3 dB 
31.6 dB 
33.0 dB 
34.4 dB 
33.1 dB 
33.7 dB 

33.3 dB 
33.5 dB 
33.6 dB 
34.1 dB 
34.0 dB 
33.8 dB 
33.8 dB 
34.0 dB 
33.5 dB 
33.0 dB 
32.2 dB 
30.6 dB 

10:11:20

Nome misura: 831_Data.121

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 15/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.6

Over OBA: 0

10:11:2010:12:2010:13:2010:14:2010:15:2010:16:2010:17:2010:18:2010:19:2010:20:2010:21:2010:22:2010:23:2010:24:2010:25:2010:26:2010:27:20hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.121 - LAeq

831_Data.121 - LAeq - Running Leq

831_Data.121
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10:11:20 900.6 hms 59.2 dBA

Non Mascherato 10:11:20 900.6 hms 59.2 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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Postazione 2 – via E. Toti 

 

 

Cantiere edile a 50 metri 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

60

70
dB

831_Data.104 - Min (A) - A

LAeq = 53.4 dB

Annotazioni: 

L1: 62.7 dBA L5: 58.6 dBA

L90: 50.2 dBA L95: 49.9 dBA

L10: 56.6 dBA L50: 52.2 dBA

831_Data.104
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-17.9 dB 
-21.1 dB 
-18.6 dB 
-13.7 dB 
-2.8 dB 
4.6 dB 

15.7 dB 
22.2 dB 
25.3 dB 
13.9 dB 
19.9 dB 

23.8 dB 
24.0 dB 
23.0 dB 
25.9 dB 
28.9 dB 
30.8 dB 
32.6 dB 
31.9 dB 
32.8 dB 
36.9 dB 
36.3 dB 
35.7 dB 

37.4 dB 
36.5 dB 
36.3 dB 
36.6 dB 
37.6 dB 
37.0 dB 
37.2 dB 
37.5 dB 
36.8 dB 
37.7 dB 
36.0 dB 
33.6 dB 

14:44:34

Nome misura: 831_Data.104

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.5

Over OBA: 0

14:44:3414:45:3414:46:3414:47:3414:48:3414:49:3414:50:3414:51:3414:52:3414:53:3414:54:3414:55:3414:56:3414:57:3414:58:3414:59:3415:00:34hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.104 - LAeq

831_Data.104 - LAeq - Running Leq

831_Data.104
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 14:44:34 900.5 hms 53.4 dBA

Non Mascherato 14:44:34 900.5 hms 53.4 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

60

dB

831_Data.112 - Min (A) - A

LAeq = 51.8 dB

Annotazioni: 

L1: 64.0 dBA L5: 56.1 dBA

L90: 50.1 dBA L95: 49.8 dBA

L10: 53.8 dBA L50: 51.5 dBA

831_Data.112
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.6 dB 
-21.5 dB 
-17.6 dB 
-12.5 dB 
-12.9 dB 

6.0 dB 
7.0 dB 

13.7 dB 
18.9 dB 
20.6 dB 
23.8 dB 
24.8 dB 

21.2 dB 
24.4 dB 
26.8 dB 
24.0 dB 
27.7 dB 
28.7 dB 
31.5 dB 
33.6 dB 
33.8 dB 
35.4 dB 
36.6 dB 
36.1 dB 

35.4 dB 
36.1 dB 
35.3 dB 
36.0 dB 
36.3 dB 
37.0 dB 
37.2 dB 
37.4 dB 
37.0 dB 
38.0 dB 
35.9 dB 
33.5 dB 

17:59:49

Nome misura: 831_Data.112

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.3

Over OBA: 0

17:59:4918:00:4918:01:4918:02:4918:03:4918:04:4918:05:4918:06:4918:07:4918:08:4918:09:4918:10:4918:11:4918:12:4918:13:4918:14:4918:15:49hms

40

50

60

70

80

90

100

dBA

831_Data.112 - LAeq

831_Data.112 - LAeq - Running Leq

831_Data.112
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 17:59:49 900.3 hms 63.5 dBA

Non Mascherato 17:59:49 891.5 hms 51.8 dBA

Mascherato 18:03:16 8.8 hms 83.3 dBA

cane 18:03:16 8.8 hms 83.3 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.116 - Min (A) - A

LAeq = 42.6 dB

Annotazioni: 

L1: 50.4 dBA L5: 48.5 dBA

L90: 44.1 dBA L95: 44.0 dBA

L10: 47.7 dBA L50: 45.3 dBA

831_Data.116
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-20.0 dB 
-17.4 dB 
-18.1 dB 
-16.2 dB 
-14.8 dB 
-5.2 dB 
2.8 dB 
0.8 dB 
6.7 dB 
8.0 dB 

14.1 dB 

15.6 dB 
20.2 dB 
18.1 dB 
16.6 dB 
19.1 dB 
22.0 dB 
22.8 dB 
24.4 dB 
25.3 dB 
26.9 dB 
28.6 dB 
28.3 dB 

29.4 dB 
30.1 dB 
30.7 dB 
31.9 dB 
32.1 dB 
32.8 dB 
33.8 dB 
33.5 dB 
33.4 dB 
32.9 dB 
31.9 dB 
30.6 dB 

22:34:21

Nome misura: 831_Data.116

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.6

Over OBA: 0

22:34:2122:35:2122:36:2122:37:2122:38:2122:39:2122:40:2122:41:2122:42:2122:43:2122:44:2122:45:2122:46:2122:47:2122:48:2122:49:2122:50:21hms

30

40

50

60

dBA

831_Data.116 - LAeq

831_Data.116 - LAeq - Running Leq

831_Data.116
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22:34:21 900.6 hms 42.6 dBA

Non Mascherato 22:34:21 900.6 hms 42.6 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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Cantiere edile a 50 metri 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

dB

831_Data.122 - Min (A) - A

LAeq = 54.7 dB

Annotazioni: 

L1: 67.4 dBA L5: 60.8 dBA

L90: 50.9 dBA L95: 50.7 dBA

L10: 60.2 dBA L50: 52.6 dBA

831_Data.122
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.8 dB 
-18.0 dB 
-23.1 dB 
-14.3 dB 
-4.1 dB 
-1.5 dB 
8.9 dB 

13.4 dB 
20.1 dB 
22.3 dB 
24.8 dB 
19.4 dB 

24.9 dB 
25.4 dB 
30.2 dB 
28.6 dB 
28.7 dB 
31.8 dB 
34.6 dB 
36.3 dB 
35.5 dB 
37.5 dB 
36.5 dB 
37.3 dB 

37.8 dB 
37.7 dB 
36.8 dB 
37.7 dB 
37.6 dB 
37.5 dB 
37.6 dB 
37.4 dB 
36.8 dB 
36.4 dB 
37.1 dB 
33.7 dB 

10:39:29

Nome misura: 831_Data.122

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 15/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.7

Over OBA: 0

10:39:2910:40:2910:41:2910:42:2910:43:2910:44:2910:45:2910:46:2910:47:2910:48:2910:49:2910:50:2910:51:2910:52:2910:53:2910:54:2910:55:29hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.122 - LAeq

831_Data.122 - LAeq - Running Leq

831_Data.122
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10:39:29 900.7 hms 57.3 dBA

Non Mascherato 10:39:29 870.3 hms 54.7 dBA

Mascherato 10:41:20 30.4 hms 68.7 dBA

motorino parte vicino fonometro 10:41:20 30.4 hms 68.7 dBA
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Postazione 3 – via V. Emanuele 

 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

60

dB

831_Data.105 - Min (A) - A

LAeq = 52.2 dB

Annotazioni: 

L1: 65.4 dBA L5: 56.9 dBA

L90: 49.3 dBA L95: 49.1 dBA

L10: 53.6 dBA L50: 50.1 dBA

831_Data.105
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.1 dB 
-17.7 dB 
-15.5 dB 
-18.3 dB 
-12.6 dB 
-11.4 dB 

4.1 dB 
10.6 dB 
4.8 dB 

24.5 dB 
13.8 dB 
11.8 dB 

23.3 dB 
19.3 dB 
22.5 dB 
24.7 dB 
24.5 dB 
28.8 dB 
30.1 dB 
33.0 dB 
32.7 dB 
33.4 dB 
33.4 dB 
34.6 dB 

34.6 dB 
35.1 dB 
35.6 dB 
36.6 dB 
37.6 dB 
38.2 dB 
37.7 dB 
37.6 dB 
37.3 dB 
38.1 dB 
36.7 dB 
33.8 dB 

15:03:58

Nome misura: 831_Data.105

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.5

Over OBA: 0

15:03:5815:04:5815:05:5815:06:5815:07:5815:08:5815:09:5815:10:5815:11:5815:12:5815:13:5815:14:5815:15:5815:16:5815:17:5815:18:5815:19:58hms

40

50

60

70

dBA

831_Data.105 - LAeq

831_Data.105 - LAeq - Running Leq

831_Data.105
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 15:03:58 900.5 hms 52.2 dBA

Non Mascherato 15:03:58 900.5 hms 52.2 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.110 - Min (A) - A

LAeq = 53.7 dB

Annotazioni: 

L1: 66.9 dBA L5: 58.8 dBA

L90: 46.5 dBA L95: 46.3 dBA

L10: 54.9 dBA L50: 48.4 dBA

831_Data.110
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.6 dB 
-17.9 dB 
-16.5 dB 
-16.5 dB 
-14.4 dB 
-9.8 dB 
4.1 dB 
4.0 dB 

17.5 dB 
14.6 dB 
15.1 dB 
15.5 dB 

23.0 dB 
19.5 dB 
24.7 dB 
27.3 dB 
25.2 dB 
28.7 dB 
30.8 dB 
30.7 dB 
32.9 dB 
33.1 dB 
32.9 dB 
33.3 dB 

32.6 dB 
32.6 dB 
32.3 dB 
33.0 dB 
33.2 dB 
33.7 dB 
34.1 dB 
33.9 dB 
33.7 dB 
33.1 dB 
32.0 dB 
30.5 dB 

17:19:38

Nome misura: 831_Data.110

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.5

Over OBA: 0

17:19:3817:20:3817:21:3817:22:3817:23:3817:24:3817:25:3817:26:3817:27:3817:28:3817:29:3817:30:3817:31:3817:32:3817:33:3817:34:3817:35:38hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.110 - LAeq

831_Data.110 - LAeq - Running Leq

831_Data.110
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 17:19:38 900.5 hms 53.7 dBA

Non Mascherato 17:19:38 900.5 hms 53.7 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.117 - Min (A) - A

LAeq = 45.8 dB

Annotazioni: 

L1: 55.7 dBA L5: 47.6 dBA

L90: 44.5 dBA L95: 44.4 dBA

L10: 46.6 dBA L50: 45.1 dBA

831_Data.117
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.0 dB 
-18.2 dB 
-16.7 dB 
-18.6 dB 
-21.7 dB 
-10.7 dB 
-2.0 dB 
-2.1 dB 
14.1 dB 
14.4 dB 
10.8 dB 
7.0 dB 

23.3 dB 
14.5 dB 
20.1 dB 
23.1 dB 
20.5 dB 
23.4 dB 
25.3 dB 
26.1 dB 
26.6 dB 
28.3 dB 
29.4 dB 
29.7 dB 

30.2 dB 
30.9 dB 
31.7 dB 
32.3 dB 
33.0 dB 
33.0 dB 
33.8 dB 
33.9 dB 
33.7 dB 
32.7 dB 
31.6 dB 
30.5 dB 

22:54:02

Nome misura: 831_Data.117

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 901.4

Over OBA: 0

22:54:0222:55:0222:56:0222:57:0222:58:0222:59:0223:00:0223:01:0223:02:0223:03:0223:04:0223:05:0223:06:0223:07:0223:08:0223:09:0223:10:02hms

30

40

50

60

70

dBA

831_Data.117 - LAeq

831_Data.117 - LAeq - Running Leq

831_Data.117
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22:54:02 901.4 hms 45.8 dBA

Non Mascherato 22:54:02 901.4 hms 45.8 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.123 - Min (A) - A

LAeq = 55.2 dB

Annotazioni: 

L1: 65.5 dBA L5: 61.5 dBA

L90: 47.6 dBA L95: 47.3 dBA

L10: 57.8 dBA L50: 49.9 dBA

831_Data.123
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-16.6 dB 
-18.2 dB 
-20.7 dB 
-21.5 dB 
-5.5 dB 
-0.3 dB 
12.6 dB 
10.9 dB 
15.3 dB 
18.4 dB 
18.5 dB 
18.2 dB 

26.7 dB 
21.5 dB 
25.4 dB 
26.1 dB 
27.7 dB 
31.0 dB 
32.1 dB 
30.0 dB 
31.5 dB 
34.3 dB 
34.2 dB 
33.2 dB 

32.7 dB 
33.4 dB 
32.8 dB 
34.0 dB 
34.5 dB 
33.8 dB 
34.0 dB 
34.1 dB 
33.6 dB 
33.5 dB 
32.1 dB 
30.6 dB 

11:03:16

Nome misura: 831_Data.123

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 15/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.6

Over OBA: 0

11:03:1611:04:1611:05:1611:06:1611:07:1611:08:1611:09:1611:10:1611:11:1611:12:1611:13:1611:14:1611:15:1611:16:1611:17:1611:18:1611:19:16hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.123 - LAeq

831_Data.123 - LAeq - Running Leq

831_Data.123
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 11:03:16 900.6 hms 55.2 dBA

Non Mascherato 11:03:16 900.6 hms 55.2 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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Postazione 4 – via Postale Vecchia 

 

 

Mascherato motorino vicino al fonometro 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.106 - Min (A) - A

LAeq = 53.8 dB

Annotazioni: 

L1: 65.4 dBA L5: 60.3 dBA

L90: 49.4 dBA L95: 49.2 dBA

L10: 57.0 dBA L50: 51.4 dBA

831_Data.106
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-18.8 dB 
-16.4 dB 
-12.5 dB 
-13.3 dB 
-5.6 dB 
-0.4 dB 
6.6 dB 
9.2 dB 

15.0 dB 
17.0 dB 
12.6 dB 

20.0 dB 
25.9 dB 
26.4 dB 
24.5 dB 
28.0 dB 
30.0 dB 
31.1 dB 
31.0 dB 
31.6 dB 
32.9 dB 
32.9 dB 
33.9 dB 

34.8 dB 
34.4 dB 
35.2 dB 
37.0 dB 
37.5 dB 
37.6 dB 
37.8 dB 
37.7 dB 
37.4 dB 
36.9 dB 
37.1 dB 
33.8 dB 

15:27:20

Nome misura: 831_Data.106

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.6

Over OBA: 0

15:27:2015:28:2015:29:2015:30:2015:31:2015:32:2015:33:2015:34:2015:35:2015:36:2015:37:2015:38:2015:39:2015:40:2015:41:2015:42:2015:43:20hms

40

50

60

70

80

90

dBA

831_Data.106 - LAeq

831_Data.106 - LAeq - Running Leq

831_Data.106
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 15:27:20 900.6 hms 56.4 dBA

Non Mascherato 15:27:20 887.5 hms 53.8 dBA

Mascherato 15:29:13 13.1 hms 71.5 dBA

motorino vicino fonometro 15:29:13 13.1 hms 71.5 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         

 

 - 27 -

  

 

 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.111 - Min (A) - A

LAeq = 54.7 dB

Annotazioni: 

L1: 65.1 dBA L5: 59.4 dBA

L90: 49.4 dBA L95: 48.9 dBA

L10: 57.6 dBA L50: 52.1 dBA

831_Data.111
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-18.3 dB 
-18.2 dB 
-16.9 dB 
-9.2 dB 
-5.0 dB 
-4.7 dB 
17.0 dB 
15.3 dB 
17.8 dB 
21.4 dB 
20.5 dB 

19.8 dB 
25.2 dB 
22.8 dB 
27.1 dB 
25.8 dB 
29.0 dB 
32.4 dB 
33.4 dB 
30.7 dB 
32.3 dB 
33.7 dB 
34.3 dB 

34.1 dB 
34.4 dB 
34.5 dB 
35.4 dB 
36.3 dB 
36.9 dB 
36.8 dB 
36.8 dB 
37.0 dB 
36.6 dB 
36.9 dB 
33.3 dB 

17:39:10

Nome misura: 831_Data.111

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.5

Over OBA: 0

17:39:1017:40:1017:41:1017:42:1017:43:1017:44:1017:45:1017:46:1017:47:1017:48:1017:49:1017:50:1017:51:1017:52:1017:53:1017:54:1017:55:10hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.111 - LAeq

831_Data.111 - LAeq - Running Leq

831_Data.111
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 17:39:10 900.5 hms 54.7 dBA

Non Mascherato 17:39:10 900.5 hms 54.7 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         

 

 - 28 -

  

 

 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.118 - Min (A) - A

LAeq = 43.3 dB

Annotazioni: 

L1: 54.3 dBA L5: 50.7 dBA

L90: 43.9 dBA L95: 43.8 dBA

L10: 48.5 dBA L50: 44.3 dBA

831_Data.118
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.5 dB 
-18.2 dB 
-17.3 dB 
-18.8 dB 
-17.8 dB 
-15.7 dB 
-6.8 dB 
-0.1 dB 
5.2 dB 
9.7 dB 

10.3 dB 
10.7 dB 

15.0 dB 
13.3 dB 
14.9 dB 
16.2 dB 
18.1 dB 
21.6 dB 
22.9 dB 
24.3 dB 
27.1 dB 
25.5 dB 
27.4 dB 
28.3 dB 

29.2 dB 
30.3 dB 
30.6 dB 
31.6 dB 
32.0 dB 
33.5 dB 
33.0 dB 
34.1 dB 
33.6 dB 
32.9 dB 
31.9 dB 
30.3 dB 

23:14:06

Nome misura: 831_Data.118

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.8

Over OBA: 0

23:14:0623:15:0623:16:0623:17:0623:18:0623:19:0623:20:0623:21:0623:22:0623:23:0623:24:0623:25:0623:26:0623:27:0623:28:0623:29:0623:30:06hms

30

40

50

60

dBA

831_Data.118 - LAeq

831_Data.118 - LAeq - Running Leq

831_Data.118
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 23:14:06 900.8 hms 43.3 dBA

Non Mascherato 23:14:06 900.8 hms 43.3 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         

 

 - 29 -

  

 

 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.124 - Min (A) - A

LAeq = 53.4 dB

Annotazioni: 

L1: 62.1 dBA L5: 59.0 dBA

L90: 49.6 dBA L95: 49.3 dBA

L10: 57.2 dBA L50: 52.4 dBA

831_Data.124
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-19.8 dB 
-15.2 dB 
-15.4 dB 
-9.7 dB 
0.5 dB 
1.4 dB 
6.0 dB 
9.8 dB 

16.0 dB 
23.1 dB 
18.1 dB 

19.1 dB 
19.7 dB 
23.3 dB 
24.7 dB 
25.5 dB 
27.3 dB 
28.6 dB 
32.1 dB 
31.7 dB 
32.5 dB 
33.7 dB 
34.4 dB 

36.2 dB 
34.9 dB 
35.9 dB 
36.3 dB 
37.3 dB 
37.8 dB 
38.1 dB 
38.5 dB 
37.4 dB 
38.9 dB 
36.3 dB 
34.1 dB 

11:24:43

Nome misura: 831_Data.124

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 15/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.2

Over OBA: 0

11:24:4311:25:4311:26:4311:27:4311:28:4311:29:4311:30:4311:31:4311:32:4311:33:4311:34:4311:35:4311:36:4311:37:4311:38:4311:39:4311:40:43hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.124 - LAeq

831_Data.124 - LAeq - Running Leq

831_Data.124
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 11:24:43 900.2 hms 53.4 dBA

Non Mascherato 11:24:43 900.2 hms 53.4 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         

 

 - 30 -

  

 

Postazione 5 – via fratelli Kennedy Interna 

 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

dB

831_Data.107 - Min (A) - A

LAeq = 62.8 dB

Annotazioni: 

L1: 75.8 dBA L5: 66.3 dBA

L90: 55.7 dBA L95: 53.1 dBA

L10: 62.6 dBA L50: 57.5 dBA

831_Data.107
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-15.6 dB 
-22.0 dB 
-18.2 dB 
-8.7 dB 
-0.1 dB 
16.8 dB 
17.9 dB 
12.8 dB 
23.3 dB 
27.5 dB 
28.4 dB 

29.0 dB 
27.2 dB 
33.7 dB 
29.2 dB 
31.2 dB 
32.3 dB 
32.2 dB 
37.0 dB 
37.2 dB 
36.8 dB 
37.1 dB 
37.4 dB 

36.6 dB 
35.8 dB 
35.9 dB 
36.0 dB 
36.5 dB 
37.0 dB 
36.9 dB 
37.1 dB 
36.8 dB 
37.0 dB 
36.3 dB 
33.6 dB 

15:51:04

Nome misura: 831_Data.107

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 901.1

Over OBA: 0

15:51:0415:52:0415:53:0415:54:0415:55:0415:56:0415:57:0415:58:0415:59:0416:00:0416:01:0416:02:0416:03:0416:04:0416:05:0416:06:0416:07:04hms

40

50

60

70

80

90

dBA

831_Data.107 - LAeq

831_Data.107 - LAeq - Running Leq

831_Data.107
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 15:51:04 901.1 hms 62.8 dBA

Non Mascherato 15:51:04 901.1 hms 62.8 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.113 - Min (A) - A

LAeq = 57.8 dB

Annotazioni: 

L1: 67.8 dBA L5: 64.0 dBA

L90: 49.9 dBA L95: 49.1 dBA

L10: 61.1 dBA L50: 54.5 dBA

831_Data.113
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-16.8 dB 
-18.0 dB 
-18.3 dB 
-14.6 dB 
-4.4 dB 
-4.3 dB 
7.7 dB 

15.8 dB 
17.7 dB 
13.9 dB 
19.6 dB 
24.1 dB 

23.8 dB 
24.6 dB 
24.3 dB 
29.3 dB 
29.0 dB 
29.4 dB 
28.7 dB 
31.7 dB 
32.8 dB 
34.2 dB 
33.8 dB 
34.2 dB 

33.7 dB 
34.3 dB 
34.7 dB 
35.1 dB 
36.1 dB 
36.6 dB 
36.7 dB 
37.1 dB 
37.0 dB 
37.0 dB 
36.8 dB 
33.4 dB 

18:22:20

Nome misura: 831_Data.113

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.6

Over OBA: 0

18:22:2018:23:2018:24:2018:25:2018:26:2018:27:2018:28:2018:29:2018:30:2018:31:2018:32:2018:33:2018:34:2018:35:2018:36:2018:37:2018:38:20hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.113 - LAeq

831_Data.113 - LAeq - Running Leq

831_Data.113
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 18:22:20 900.6 hms 57.8 dBA

Non Mascherato 18:22:20 900.6 hms 57.8 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.119 - Min (A) - A

LAeq = 48.4 dB

Annotazioni: 

L1: 59.6 dBA L5: 54.8 dBA

L90: 44.8 dBA L95: 44.7 dBA

L10: 52.8 dBA L50: 45.6 dBA

831_Data.119
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-17.9 dB 
-17.2 dB 
-16.4 dB 
-16.7 dB 
-10.5 dB 
-4.4 dB 
-1.6 dB 
5.1 dB 

12.6 dB 
13.6 dB 
21.9 dB 

22.1 dB 
25.0 dB 
27.7 dB 
25.8 dB 
26.9 dB 
27.6 dB 
24.5 dB 
30.1 dB 
27.0 dB 
28.1 dB 
28.9 dB 
28.0 dB 

29.5 dB 
30.1 dB 
32.6 dB 
31.6 dB 
32.6 dB 
33.3 dB 
33.4 dB 
33.5 dB 
33.2 dB 
32.8 dB 
32.0 dB 
30.3 dB 

23:39:09

Nome misura: 831_Data.119

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 901.9

Over OBA: 0

23:39:0923:40:0923:41:0923:42:0923:43:0923:44:0923:45:0923:46:0923:47:0923:48:0923:49:0923:50:0923:51:0923:52:0923:53:0923:54:0923:55:09hms

30

40

50

60

70

dBA

831_Data.119 - LAeq

831_Data.119 - LAeq - Running Leq

831_Data.119
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 23:39:09 901.9 hms 48.4 dBA

Non Mascherato 23:39:09 901.9 hms 48.4 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.125 - Min (A) - A

LAeq = 61.4 dB

Annotazioni: 

L1: 70.9 dBA L5: 67.0 dBA

L90: 52.7 dBA L95: 51.8 dBA

L10: 65.2 dBA L50: 57.6 dBA

831_Data.125
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-16.7 dB 
-19.8 dB 
-20.9 dB 
-11.6 dB 
-3.4 dB 
2.0 dB 
9.6 dB 

16.4 dB 
19.4 dB 
23.8 dB 
27.4 dB 
28.9 dB 

25.5 dB 
28.6 dB 
31.2 dB 
30.8 dB 
32.5 dB 
37.4 dB 
36.9 dB 
36.5 dB 
38.9 dB 
37.2 dB 
38.4 dB 
37.8 dB 

37.5 dB 
36.9 dB 
36.6 dB 
37.5 dB 
37.5 dB 
36.9 dB 
36.8 dB 
36.8 dB 
37.0 dB 
36.6 dB 
36.8 dB 
33.5 dB 

11:47:05

Nome misura: 831_Data.125

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 15/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.7

Over OBA: 0

11:47:0511:48:0511:49:0511:50:0511:51:0511:52:0511:53:0511:54:0511:55:0511:56:0511:57:0511:58:0511:59:0512:00:0512:01:0512:02:0512:03:05hms

40

50

60

70

80

dBA

831_Data.125 - LAeq

831_Data.125 - LAeq - Running Leq

831_Data.125
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 11:47:05 900.7 hms 61.4 dBA

Non Mascherato 11:47:05 900.7 hms 61.4 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         
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Postazione 6 – sud località Prada 

 

 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

60

dB

831_Data.108 - Min (A) - A

LAeq = 61.7 dB

Annotazioni: 

L1: 72.7 dBA L5: 62.9 dBA

L90: 56.8 dBA L95: 56.6 dBA

L10: 61.2 dBA L50: 57.9 dBA

831_Data.108
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.0 dB 
-24.0 dB 
-17.6 dB 
-10.2 dB 
-5.0 dB 
1.8 dB 
1.7 dB 

11.0 dB 
14.7 dB 
25.8 dB 
28.5 dB 
26.4 dB 

30.3 dB 
40.0 dB 
37.2 dB 
40.9 dB 
41.0 dB 
43.9 dB 
44.7 dB 
43.1 dB 
42.2 dB 
43.5 dB 
44.9 dB 
46.6 dB 

43.9 dB 
44.9 dB 
43.7 dB 
42.1 dB 
41.8 dB 
40.3 dB 
38.7 dB 
37.7 dB 
37.2 dB 
37.1 dB 
36.5 dB 
33.5 dB 

16:22:40

Nome misura: 831_Data.108

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.7

Over OBA: 0

16:22:4016:23:4016:24:4016:25:4016:26:4016:27:4016:28:4016:29:4016:30:4016:31:4016:32:4016:33:4016:34:4016:35:4016:36:4016:37:4016:38:40hms

50

60

70

80

90

dBA

831_Data.108 - LAeq

831_Data.108 - LAeq - Running Leq

831_Data.108
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 16:22:40 900.7 hms 61.7 dBA

Non Mascherato 16:22:40 900.7 hms 61.7 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20

30

40

50

60

dB

831_Data.114 - Min (A) - A

Tono puro

LAeq = 55.9 dB

Annotazioni: 

L1: 60.9 dBA L5: 59.7 dBA

L90: 52.2 dBA L95: 51.9 dBA

L10: 59.5 dBA L50: 54.0 dBA

831_Data.114
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.2 dB 
-17.3 dB 
-17.7 dB 
-15.3 dB 
-5.2 dB 
0.2 dB 
0.0 dB 
3.1 dB 

14.9 dB 
24.8 dB 
26.5 dB 
27.6 dB 

29.8 dB 
28.1 dB 
29.5 dB 
38.2 dB 
36.0 dB 
36.2 dB 
40.9 dB 
37.8 dB 
38.6 dB 
37.7 dB 
37.2 dB 
39.0 dB 

37.7 dB 
35.8 dB 
36.8 dB 
36.1 dB 
37.2 dB 
37.2 dB 
37.1 dB 
37.3 dB 
36.5 dB 
36.1 dB 
36.9 dB 
33.4 dB 

18:50:01

Nome misura: 831_Data.114

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.7

Over OBA: 0

18:50:0118:51:0118:52:0118:53:0118:54:0118:55:0118:56:0118:57:0118:58:0118:59:0119:00:0119:01:0119:02:0119:03:0119:04:0119:05:0119:06:01hms

40

50

60

70

dBA

831_Data.114 - LAeq

831_Data.114 - LAeq - Running Leq

831_Data.114
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 18:50:01 900.7 hms 55.9 dBA

Non Mascherato 18:50:01 900.7 hms 55.9 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA



  

     Comue di Airuno                                                                                                         Piano di classificazione acustica                                         
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
30

40

50

60

70

dB

831_Data.120 - Min (A) - A

Tono puro

LAeq = 59.1 dB

Annotazioni: 

L1: 61.6 dBA L5: 61.1 dBA

L90: 58.5 dBA L95: 58.4 dBA

L10: 60.3 dBA L50: 58.9 dBA

831_Data.120
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-17.3 dB 
-19.5 dB 
-19.1 dB 
-12.5 dB 
-6.2 dB 
0.7 dB 
-2.8 dB 
7.2 dB 

18.5 dB 
21.7 dB 
25.3 dB 
29.4 dB 

33.6 dB 
39.6 dB 
36.0 dB 
44.1 dB 
40.7 dB 
49.6 dB 
44.1 dB 
44.6 dB 
44.2 dB 
43.5 dB 
47.3 dB 
50.5 dB 

45.9 dB 
46.6 dB 
47.2 dB 
41.6 dB 
40.2 dB 
38.3 dB 
37.5 dB 
34.9 dB 
34.2 dB 
32.7 dB 
32.2 dB 
30.6 dB 

23:59:38

Nome misura: 831_Data.120

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 14/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 901.7

Over OBA: 0

23:59:3800:00:3800:01:3800:02:3800:03:3800:04:3800:05:3800:06:3800:07:3800:08:3800:09:3800:10:3800:11:3800:12:3800:13:3800:14:3800:15:38hms

57

58

59

60

61

62

63

64
dBA

831_Data.120 - LAeq

831_Data.120 - LAeq - Running Leq

831_Data.120
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 23:59:38 901.7 hms 59.1 dBA

Non Mascherato 23:59:38 901.7 hms 59.1 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10

20

30

40

50

dB

831_Data.126 - Min (A) - A

LAeq = 59.6 dB

Annotazioni: 

L1: 72.3 dBA L5: 60.9 dBA

L90: 52.1 dBA L95: 51.9 dBA

L10: 57.4 dBA L50: 53.2 dBA

831_Data.126
Min (A) - A

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

-16.7 dB 
-18.2 dB 
-18.3 dB 
-12.2 dB 
-3.9 dB 
-1.2 dB 
6.4 dB 

12.9 dB 
14.8 dB 
24.3 dB 
25.5 dB 
24.3 dB 

31.1 dB 
30.3 dB 
31.1 dB 
38.7 dB 
35.7 dB 
37.0 dB 
40.3 dB 
37.1 dB 
38.9 dB 
37.6 dB 
38.7 dB 
37.8 dB 

37.9 dB 
37.4 dB 
37.3 dB 
37.7 dB 
39.4 dB 
38.0 dB 
37.2 dB 
37.3 dB 
36.9 dB 
38.0 dB 
35.6 dB 
33.7 dB 

12:08:51

Nome misura: 831_Data.126

Località: 

Strumentazione: 831  0001626

Data, ora misura: 15/06/2011

Over SLM: 0

Nome operatore: 

Durata misura [s]: 900.4

Over OBA: 0

12:08:5112:09:5112:10:5112:11:5112:12:5112:13:5112:14:5112:15:5112:16:5112:17:5112:18:5112:19:5112:20:5112:21:5112:22:5112:23:5112:24:51hms
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80

90

dBA

831_Data.126 - LAeq

831_Data.126 - LAeq - Running Leq

831_Data.126
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12:08:51 900.4 hms 59.6 dBA

Non Mascherato 12:08:51 900.4 hms 59.6 dBA

Mascherato 0 hms 0.0 dBA


